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Para usar como accesorio en la asistencia del registro automatico y
localizacion durante la terapia asistida por ordenador.

No reesterilice. La reesterilizacion
puede no ser efectiva y puede

afectar la precision.
No utilice si el paquete estéril estd dafiado. f

1. Coloque la esfera en la vara de
soporte y apriete hacia abajo
hasta que encaje en su lugar. (A)

2. Si la superficie reflectora se dafia
0 se ocluye con materias A
extrafias, reemplace la esfera
antes de usarla.

3. No reemplace la esfera mientras
|a herramienta se encuentre

dentro del cuerpo del paciente. ‘/

4. Para retirar la esfera, sosténgala B
cerca de la base y tire hacia arriba. (B)

ATENCION: Las leyes federales de EE.UU. restringen este dispositivo
indicando que la venta del mismo sélo puede ser realizada por un
médico o por drdenes del mismo.
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